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盐酸吡格列酮的定量检测。盐酸吡格列酮含量与其特征峰强度线性相关，相关系数为 0. 992 3，且最低检测
浓度达 10 μg·L －1。
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仪(B＆W TekOpto-Electronics，激发光波长 785 nm，激光功率
为 500 mW，积分时间为 500 ms)，高速离心机(上海安亭科
学仪器厂)。
1. 3 方法
1. 3. 1 金纳米粒子的合成
首先将 200 mL浓度为 0. 01 Wt%的氯金酸溶液煮沸。然
后往里面一次性快速地加入 1. 5 mL柠檬酸钠溶液(浓度为 1





图 1 55 nm金纳米粒子的扫描电镜图(a)
和紫外可见吸收光谱图(b)
Fig. 1 (a)SEM image and (b)UV-Vis
spectrum of 55 nm Au NPs
图和紫外-可见吸收光谱图。由图可知，金纳米粒子呈球形，













Fig. 2 The schematic diagram of rapid detection for pioglita-










Fig. 3 (a)The molecular structure of pioditazone hydro-
chloride and (b)its normal Ｒaman spectrum as well
as surface-enhanced Ｒaman spectrum
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钠为弱保护剂，因此在金溶胶表面的覆盖度很低，故对后续
实验的干扰较小。
图 3 中红色曲线为盐酸吡格列酮标准溶液(100 μg·
L －1)的表面增强拉曼光谱图。可以发现，在 600，820，860，
1 002，1 177，1 204，1 307，1 501 和 1 591 cm －1处可观察到
一系列拉曼谱峰。对比盐酸吡格列酮固体粉末及金溶胶的拉
曼光谱图可知，这些峰可归属为盐酸吡格列酮的特征谱峰。
其中 1 177 和 1 204 cm －1可能为对位二取代苯的骨架振动峰，












0. 1 g的盐酸吡格列酮于 100 mL 的容量瓶中，加入 1 mol·
L －1盐酸，定容至标线，得到 1 g·L －1的盐酸吡格列酮标准
溶液。用 1 mol·L －1的盐酸溶液将上述标准溶液稀释，分别
图 4 不同浓度盐酸吡格列酮的表面增强拉曼光谱图(a)及
其浓度与特征峰(1 591 cm －1)强度间的关系(b)
Fig. 4 (a)SEＲS spectra of pioditazone hydrochloride solution
with different concentrations;(b)The relationship be-
tween the pioditazone hydrochloride concentration and
the Ｒaman intensity of the peak at 1 591 cm－1
配制 130，100，70，40，10，和 0 μg·L －1的盐酸吡格列酮标




拉曼特征峰也在不断减弱。当浓度为 10 μg·L －1时，仍然可
明显观察到盐酸吡格列酮的特征拉曼谱峰。这说明表明增强
拉曼光谱在盐酸吡格列酮分析中具有很高的灵敏度，最低检
测浓度可达 10 μg·L －1。
同时利用盐酸吡格列酮中苯环碳碳键伸缩振动特征峰
(1 591 cm －1)的强度，我们还对盐酸吡格列酮进行了定量分







液样品 1 mL加入 2 mL的乙酸乙酯，强烈振荡 2 min;在离心
机上以 4 000 r·min －1离心 5 min，取 1 mL 的上清液;65 ℃
下利用氮气或空气吹干后，加入 0. 5 mL 1 mol·L －1的盐酸溶

















Fig. 5 SEＲS spectra of pioditazone
hydrochloride in human saliva






检测浓度可达 10 μg·L －1。同时，该方法还可实现唾液中盐
酸吡格列酮含量的定量分析。在 10 ～ 130 μg·L －1范围内，
盐酸吡格列酮的浓度与其拉曼强度具有良好的线性关系，相
关系数为 0. 992 3。该方法具有灵敏度高、操作简便、耗时短
等优点，非常适合用于临床的用药控制。
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Ｒapid and Quantitative Detection of Pioglitazone Hydrochloride in Human
Saliva by Portable Ｒaman Spectrometer
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Abstract The components of saliva are closely related to the corresponding components in blood． Using saliva instead of blood for de-
tection can greatly reduce analysis time，limitation and potential safety hazard，thus it is of great importance to clinical research and con-
trol of drugs． In this work，combined with a portable Ｒaman spectrometer，quantitative detection of pioglitazone hydrochloride (an oral
hypoglycemic drug)in saliva has been realized by surface-enhanced Ｒaman spectroscopy (SEＲS)． With this method，the characteristic
Ｒaman peaks for pioglitazone hydrochloride can be easily observed． Furthermore，the SEＲS method can be used to quantitatively detect
the pioglitazone hydrochloride in saliva． The concentration of pioglitazone hydrochloride is linearly correlated to its Ｒaman intensity with
a coefficient of determination (Ｒ2)of 0. 992 3，and the minimum detectable concentration can be as low as 10 μg·L －1 ．
Keywords Surface-enhanced Ｒaman spectroscopy (SEＲS);Portable Ｒaman spectrometer;Pioglitazone hydrochloride;Human saliva
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